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ÖZET Amaç: Klinik pratikte kullanılan iki el tipi taşınabilir otorefraktometre 
[Nidek HandyRef-K, Nidek, Tokyo, Japonya (HRK); Welch Allyn Spot Vision 
Screener, NewYork, ABD (WA)] ile pediatrik hasta grubunda elde edilen refrak-
tif sonuçların karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Göz polikliniğine 
başvuran 1-10 yaş arasındaki çocuk hastalar, bu kesitsel gözlemsel çalışma kapsa-
mına alındı. Yüz elli sekiz hastanın 158 gözünün refraksiyon değeri önce HRK 
sonra WA otorefraktometreleri ile sikloplejisiz olarak ölçüldü. Sikloplejili olarak 
her iki cihazla ölçümler tekrarlandı. Sferik değer (diyoptri (D)), silendirik değer 
(D), silendirik aks ve sferik eş değer (sferik değer D + [silendirik değer/2]) sonuç-
ları kaydedildi. Bulgular: HRK cihazı ile elde edilen değerlerin WA cihazı ile elde 
edilenlere göre anlamlı olarak daha az hipermetropik olduğu (p<0,001) görüldü. 
Sikloplejisiz ölçümlerle elde edilen veriler değerlendirildiğinde iki cihaz arasında; 
sferik ve silendirik değerlerde anlamlı (sırasıyla p değerleri; p<0,001, p<0,001) 
güçlü korelasyon [sırasıyla; r=0,924 (0,896-0,944) ve r=0,921 (0,891-0,942)]; aks 
ölçümlerinde anlamlı (p<0,001) korelasyon [r=0,524 (0,349-0,652)]; sferik eş değer 
ölçümlerinde ise anlamlı (p<0,001) güçlü korelasyon [r=0,923 (0,895-0,944)] göz-
lendi. Sikloplejili ölçümlerle elde edilen veriler değerlendirildiğinde 2 cihaz ara-
sında; sferik ve silendirik değerlerde anlamlı (sırasıyla p değerleri; p<0,001, 
p<0,001) [sırasıyla; r=0,976 (0,968-0,983) ve r=0,889 (0,849-0,919)] güçlü kore-
lasyon; aks ölçümlerinde anlamlı (p<0,001) [r=0,524 (0,349-0,652)] korelasyon; 
sferik eş değer ölçümlerinde ise anlamlı (p<0,001) [r=0,976 (0,968-0,983)] güçlü 
korelasyon izlendi. Her iki cihazla elde edilen sferik değer, silendirik değer ve sfe-
rik eş değer için yapılan Bland-Altman analizinde ölçümler arasındaki farklılıkla-
rın tüm ölçümlerde ±2SD arasında olduğu saptandı. Sonuç: Kırma kusurlarının 
erken tanısında bu çalışmada değerlendirilen iki cihazın birbiriyle güçlü korelasyon 
gösterdiği ve bu iki cihazla elde edilen sonuçların uyumlu olduğu görüldü.  
 
Anah tar Ke li me ler: El tipi taşınabilir otorefraktometre;  

              ambliyopi; refraksiyon; retinoskopi; siklopleji 

ABS TRACT Objective: To compare the refractive results obtained with two 
hand-held autorefractometers [HandyRef-K, Nidek, Tokyo, Japan, (HRK); Welch 
Allyn Spot Vision Screener, NewYork, USA, (WA)] in pediatric patients. Ma-
terial and Methods: Patients aged 1-10 years were included in this cross-sec-
tional observational study. The refraction values of 158 eyes were measured first 
with HRK and then with WA without cycloplegia and then were repeated with cy-
cloplegia. The spherical and cylindrical value (diopter (D)), cylindrical axis and 
spherical equivalent (spherical value D + [cylindrical value/2]) were recorded. 
Results: The values obtained with the HRK were significantly less hyperopic 
(p<0.001) than those obtained with the WA. The data without cycloplegia 
showed; a significant and strong correlation in spherical and cylindrical values 
(p<0.001, p<0.001; respectively), [r=0.924 (0.896-0.944) and r=0.921 (0.891-
0.942); respectively]; a significant correlation in axis (p<0.001), [r=0.524 (0.349-
0.652)] and a significant strong correlation (p<0.001), [r=0.923 (0.895-0.944)] 
in spherical equivalent. With cycloplegic evaluation, a significant and strong cor-
relation in spherical and cylindrical values (p<0.001, p<0.001; respectively) 
[r=0.976 (0.968-0.983) and r=0.889 (0.849-0.919); respectively]; a significant 
correlation (p<0.001) [r=0.524 (0.349-0.652)] in axis and a significant strong cor-
relation (p<0.001) [r=0.976 (0.968-0.983)] in spherical equivalent was observed. 
In the Bland-Altman analysis performed for the spherical value, cylindrical value 
and spherical equivalent obtained with both devices, it was determined that the 
differences were between ±2SD in all measurements. Conclusion: In the early di-
agnosis of refractive errors, it was observed that the data of the two devices eval-
uated showed a strong correlation with each other and the results obtained with 
these two devices were compatible. 
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Kırma kusurlarının değerlendirilmesi, çocuk-
larda göz muayenesinin önemli bir parçasını oluştur-
maktadır. Refraksiyon kusurlarının erken dönemde 
tespit edilerek düzeltilmesi ambliyopi gelişiminin ön-
lenmesinde olduğu gibi akomodatif ezotropya gibi 
şaşılıkların tedavisinde de rol oynamaktadır.1 Çocuk-
larda kırma kusurlarının değerlendirilmesinde sik-
loplejili retinoskopi altın standart yöntem olarak 
yerini korumaktadır. Retinoskopi, uygulayan göz he-
kiminin deneyiminin yanı sıra uygun verteks mesa-
fesini, çalışma uzaklığını ve görsel eksenle olan 
hizalamayı korumak için belirgin hasta uyumuna ih-
tiyaç duymakta ve en deneyimli göz hekimleri tara-
fından yapıldığında bile ciddi zaman ve sabır 
gerektirmektedir.2  

1970’lerde kullanıma giren otomatik refrakto-
metreler, önemli bir deneyim gerektirmeden kırma 
kusurlarının ölçümünü hızlı ve kolay bir şekilde ya-
pabildiği için göz hastalıkları pratiğinde önemli yer 
almaya başlamıştır.3 Objektif sonuç vermeleri ve tek 
seferde çok sayıda ölçüm kaydı alabilmeleri sebe-
biyle de klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda yaygın 
olarak kullanılmaktadırlar.4,5 

El tipi taşınabilir otorefraktometreler ise kırma 
kusurlarını hızlı ve kolayca tespit edebilmeleri sebe-
biyle pediatrik göz muayenesinde özellikle de yoğun 
kliniklerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Bu otorefraktometrelerin güvenilirliğini ve 
tekrarlanabilirliğini gösteren ve farklı cihazların kar-
şılaştırmalı değerlendirmesini yapan yakın zamanlı 
çok sayıda çalışma mevcuttur.6-11 Biz de bu çalışma-
mızda; klinik pratikte kullanılan 2 el tipi taşınabilir 
otorefraktometre [Nidek HandyRef-K, Nidek, Tokyo, 
Japonya (HRK); Welch Allyn Spot Vision Screener, 
NewYork, ABD (WA)] ile pediatrik hasta grubunda 
elde edilen refraktif sonuçları karşılaştırmayı amaç-
ladık. 

 GEREÇ VE YÖNTEMLER 
Bu çalışma, çocukların ebeveynlerinden yazılı bilgi-
lendirilmiş olur formu ve Zeynep Kamil Kadın ve 
Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alınarak, Hel-
sinki Deklarasyonu prensiplerine uygun olarak ger-
çekleştirildi (tarih: 6 Mayıs 2020; numarası: 88). 

Bu kesitsel gözlemsel çalışmaya Mayıs-Tem-
muz 2020 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve 
Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göz Polikliniğine rutin göz muayenesi için başvuran 
pediatrik hastalar dâhil edildi. Tam oftalmolojik mua-
yenesi yapılan olgulardan, 1-10 yaş arasında olup 
daha önce geçirilmiş oküler travma veya oküler cer-
rahi öyküsü olmayanlar çalışmaya dâhil edildi. Göz 
hareketlerinde kısıtlılık, strabismus veya nistagmus 
görülen, kırma kusuru dışında göz patolojisi sapta-
nan ve muayene için yeterli kooperasyon sağlanama-
yan olgular çalışma kapsamına alınmadı. 

Yüz elli sekiz çocuk hastanın 158 gözünün ref-
raksiyon değeri önce HRK sonra WA elde taşınabilir 
otorefraktometreleri ile sikloplejisiz olarak ölçüldü. 
HRK; yazıcı kısmının olduğu ana kasa ile boyut ve 
ağırlık olarak (980 g) bir video kameraya benzeyen 
ve ana kasaya kablosuz bağlı olan elde taşınır ölçüm 
cihazı olmak üzere 2 parçadan oluşmaktadır. Cihazın 
göze olan ölçüm mesafesi 45 mm’dir. Her bir gözden 
ayrı ayrı yapılmış 3 ölçümü otomatik olarak kaydeder 
ve ölçüm değerlerine göre saptadığı en iyi tek bir so-
nucu verir. Ölçüm aralığı; sferik değer -20,00 D ila 
+20,00 D (0,12 D/0,25 D artışlar), silendirik değer 0 
D ila 12,00 D (0,12 D/0,25 D artışlar) ve silendirik 
aks 0° ila 180° (1°/5° artışlar) idi. WA ise yazıcıya 
takılı kücük bir taşınabilir kameradan oluşan bir fo-
torefraktometredir. Refraksiyon ölçümü hastanın fik-
sasyonu mobil kameraya yönlendirilerek, bir metre 
mesafeden yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları kırmızı 
renkli (güvenilir olmayan) veya yeşil renkli (güveni-
lir) olacak şekilde belirtilir. Cihaz her iki göze ait ref-
raksiyon ölçümlerini aynı anda yapabilmekte, pupil 
boyutu ve interpupiller mesafe değerlerini de bu es-
nada hesaplayabilmektedir. Ölçüm aralığı; sferik 
değer -7,5 D ila +7,5 D (0,25 D artışlar), silendirik 
değer 0 D ila 4,50 D (0,25 D artışlar) ve silendirik 
aks 0° ila 180° (5° artışlar) idi.  

HRK otorefraktometresi ile yapılan ölçümler 45 
mm mesafede hasta sırtüstü yatar veya dik oturur po-
zisyondayken yapıldı. WA fotorefraktometresi ile de 
çocuk dik oturur pozisyondayken 1 m uzaklıktan 
ölçüm yapıldı. Sonrasında 10 dk ara ile 2 kez %1 sik-
lopentolat damla (Sikloplejin, Abdi İbrahim, İstan-
bul, Türkiye) damlatılarak, 45-60 dk beklendi ve her 
iki cihaz ile aynı şekilde ölçümler tekrarlandı. Tüm 
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ölçümler aynı araştırmacı tarafından ve aynı oda 
koşullarında yapıldı. Sikloplejili ve sikloplejisiz öl-
çümler en az üçer kez yapılarak elde edilen ölçüm-
lerin ortalama değerleri çalışmada değerlendirilmek 
üzere kaydedildi. Sferik değer (diyoptri (D)), silen-
dirik değer (D), silendirik aks ve sferik eş değer 
(sferik değer D + [silendirik değer/2]) sonuçları kay-
dedildi.  

İstatistiksel analizlerde SPSS 28.0 (SPSS, Inc., 
Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı. Verilerin ta-
nımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, 
medyan, en düşük, en yüksek, frekans ve oran değer-
leri kullanıldı. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov-
Smirnov testi ile ölçüldü; bağımlı nicel verilerin 
analizinde Wilcoxon testi kullanıldı. Uyum anali-
zinde sınıf içi korelasyon analizi kullanıldı. İki cihaz 
için elde edilen sikloplejisiz ve sikloplejili sferik eş 
değer verileri Bland-Altman testi ile karşılaştırıldı. 
p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

 BULGULAR 
Çalışmaya dâhil edilen 158 gözün tamamı sağ gözdü. 
Olguların yaş ortalaması 59,88±20,72 ay (13-119 ay) 
idi. Çocukların %41,1’i (n=65) kız, %58,9’u (n=93) 
erkekti. 

Sikloplejisiz yapılan ölçümlerde; sferik değer, 
silendirik değer ve sferik eş değer sonuçlarında 2 
cihaz arasında anlamlı fark saptandı (sırasıyla p de-
ğerleri; p<0,001, p<0,001, p<0,001) (Tablo 1). 

Sikloplejili yapılan ölçümlerde; sferik değer, si-
lendirik değer ve sferik eş değer sonuçlarında 2 cihaz 
arasında anlamlı fark saptandı (sırasıyla p değerleri; 
p<0,001, p<0,001, p<0,001) (Tablo 1). 

Sikloplejisiz ve sikloplejili ölçümlerin her iki-
sinde de HRK cihazı ile elde edilen değerlerin WA 
cihazı ile elde edilen değerlere göre anlamlı olarak 
daha az hipermetropik olduğu (sırasıyla p değerleri; 
p<0,001 ve p<0,001) ve astigmatizma değerlerinin de 
HRK cihazındaki sonuçlarda WA cihazındaki sonuç-
lara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü 
(p değerleri sırasıyla; p<0,001 ve p<0,001). 

Sikloplejisiz ölçümlerle elde edilen sferik ve si-
lendirik değerlerde; 2 cihaz arasında anlamlı (sıra-
sıyla p değerleri; p<0,001, p<0,001) [sırasıyla; 

r=0,924 (0,896-0,944) ve r=0,921 (0,891-0,942)] 
güçlü korelasyon gözlendi. İki cihaz karşılaştırıldı-
ğında, aks ölçümleri arasında anlamlı (p<0,001) 
[r=0,524 (0,349-0,652)] korelasyon; sferik eş değer 
ölçümleri arasında anlamlı (p<0,001) [r=0,923 
(0,895-0,944)] güçlü korelasyon gözlendi (Tablo 2). 

Sikloplejili ölçümlerle elde edilen sferik ve si-
lendirik değerlerde; 2 cihaz arasında anlamlı (sıra-
sıyla p değerleri; p<0,001, p<0,001) [sırasıyla; 
r=0,976 (0,968-0,983) ve r=0,889 (0,849-0,919)] 
güçlü korelasyon gözlendi. İki cihaz karşılaştırıldı-
ğında, aks ölçümlerinde arasında anlamlı (p<0,001) 
[r=0,524 (0,349-0,652)] korelasyon; sferik eş değer 
ölçümleri arasında anlamlı (p<0,001) [r=0,976 
(0,968-0,983)] güçlü korelasyon gözlendi (Tablo 2). 

Her iki cihazla elde edilen sferik değer, silendi-
rik değer ve sferik eş değer için yapılan Bland-Alt-
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Değişkenler Minimum-Maksimum Medyan X±SS p değeri 
Sikloplejisiz sferik değer (D) 
HandyRef-K -6,00–7,25 0,25 0,25±1,39 <0,001W 
Welch Alynn -4,75–7,50 0,75 0,83±1,24  
Silendirik değer (D)  
HandyRef-K -3,75–0,50 -0,50 -0,80±0,74 <0,001W 
Welch Alynn -4,25–0,00 -0,75 -0,94±0,80  
Aksiyel değer (derece)  
HandyRef-K 0,0–180 162,0 129,0±64,1 0,880W 
Welch Alynn 0,0–180 165,0 115,9±74,1  
Sferik eş değer (D)  
HandyRef-K -7,50–6,75 -0,13 -0,16±1,39 <0,001W 
Welch Alynn -5,50–7,13 0,25 0,36±1,19  
Sikloplejili sferik değer (D)  
HandyRef-K -6,00–8,00 1,25 1,37±1,68 <0,001W 
Welch Alynn -5,25–7,50 1,75 1,91±1,68  
Silendirik değer (D)  
HandyRef-K -3,25–0,00 -0,50 -0,80±0,71 <0,001W 
Welch Alynn -3,50–0,50 -0,88 -1,06±0,78  
Aksiyel değer (derece)  
HandyRef-K 0,0–180 165,5 130,5±64,1 0,497W 
Welch Alynn 1,0–180 170,0 124,3±72,8  
Sferik eş değer (D)  
HandyRef-K -7,63–7,50 1,00 0,97±1,67 <0,001W 
Welch Alynn -5,75–7,50 1,25 1,38±1,63

TABLO 1:  İki cihaz ile elde edilen sikloplejisiz ve sikloplejili 
ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması.

Min: Minimum; Maks: Maksimum; Ort: Ortalama; SS: Standart sapma;  
D: Diyoptri; W: Wilcoxon test.



man analizinde ölçümler arasındaki farklılıkların sik-
loplejisiz ölçümlerde silendirik değer için ±1SD ara-
sında; sferik değer ve sferik eş değer için ise ±2SD 

arasında olduğu saptandı. Sikloplejili ölçümlerdeki 
veriler arasındaki farklılıkların ise sferik eş değer ve-
rileri için ±1SD; sferik ve silendirik değer verileri için 
ise ±2SD arasında olduğu görüldü (Şekil 1, Şekil 2, 
Şekil 3).  

 TARTIŞMA 
Pediatrik yaş grubunda kırma kusurlarının erken dö-
nemde saptanması ilerleyen dönemde tedavisi müm-
kün olmayan ambliyopi gelişiminin önlenmesinde 
büyük önem taşımaktadır. Anizometropik ambliyo-
pisi olan çocuklarda kırma kusurunun düzeltilmesi ile 
görme keskinliğinde belirgin iyileşme sağlandığı bi-
linmektedir.12 Kırma kusuru erken yaşta saptanıp dü-
zeltilen çocuklarda sonuç görme keskinliğinin daha 
geç saptananlarla kıyaslandığında belirgin olarak 
daha iyi olduğu gösterilmiştir.13,14  

El tipi taşınabilir otorefraktometreler, direkt 
temas gerektirmemeleri sebebiyle çocuklarda kor-
kuya neden olmadan kırma kusurunu saptayabildik-
leri için klinik uygulamada pratik kullanıma sahiptir 
ve sonuçlarının güvenilir ve tekrarlanabilir olduğunu 
gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur.2,6-11 Venka-
taraman ve ark. 55 hastanın 55 gözünün refraksiyon 
değerlerini 6 farklı otorefraktometre cihazı  
[WaveAnalyzer 700 (Essilor, Fransa), Eye Refract 
(Visionix, Fransa), NVision-K 5001 (Shin-Nippon, 
Japonya), PlusoptiX A12C (Plusoptix GmbH, Al-
manya), TONOREF™ III (Nidek, Japonya) ve Hand-
held ref/keratometer HandyRef-K (Nidek, Japonya)] 
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r (%95 GA) p değeri 
Sikloplejisiz sferik değer (D)  
HandyRef-K 0,924

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,896–0,944  
Silendirik değer (D)  
HandyRef-K 0,921

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,891–0,942  
Aksiyel değer (derece)  
HandyRef-K 0,524

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,349–0,652  
Sferik eş değer  
HandyRef-K 0,923

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,895–0,944  
Sikloplejili sferik değer (D)  
HandyRef-K 0,976

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,968–0,983  
Silendirik değer (D)  
HandyRef-K 0,889

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,849–0,919  
Aksiyel değer (derece)  
HandyRef-K 0,524

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,349–0,652  
Sferik eş değer (D)  
HandyRef-K 0,976

<0,001ICC
 

Welch Alynn 0,968–0,983

TABLO 2:  Sikloplejili ve sikloplejisiz yapılan ölçümlerde 
iki cihazın korelasyonunun değerlendirilmesi.

D: Diyoptri; ICC: Sınıf içi korelasyon analizi; GA: Güven aralığı.

ŞEKİL 1: Her iki cihazla elde edilen sferik eş değer verileri için yapılan Bland-Altman analizinde ölçümler arasındaki farklılıkların çoğunluğunun sikloplejisiz veriler için±2D 
standart sapma, sikloplejili veriler içinse±1D aralığında olduğu görüldü. D: Diyoptri.
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ile değerlendirmiş ve sonuç olarak tüm otorefrakto-
metreler için tekrarlanabilirliğin sferik değer ve sfe-
rik eş değer ölçümleri açısından 1,00 D sınırı 
içerisinde; silendirik değer açısından ise 0,35 D’den 
daha düşük olduğunu rapor etmişlerdir.15 Biz de bu 
çalışmada; klinik pratikte kullanılan 2 farklı el tipi ta-
şınabilir otorefraktometre ile pediatrik yaş grubunda 
elde edilen ölçümleri değerlendirdik ve 2 cihazın sfe-
rik değer, silendirik değer ve sferik eş değer verileri-
nin güçlü korelasyon gösterdiğini saptadık.  

Seymen ve ark.nın çalışmasında, 3 yaşın altında 
olan çocukların refraksiyon ölçümleri 3 farklı el tipi 

otorefraktometre [HandyRef-K (Nidek, Japonya), 
Retinomax (Nikon, Tokyo, Japonya), Plusoptix A09 
(Plusoptix, Nurenberg, Almanya)] ile değerlendiril-
miştir.9 Plusoptix cihazıyla olan ölçümler siklopleji-
siz; diğer iki cihazla olan ölçümler sikloplejili 
yapılmış ve sferik eş değer sonuçlarının Plusoptix ci-
hazıyla alınan ölçümlerde anlamlı olarak daha miyo-
pik olduğu görülmüştür. Çocuklardaki yüksek 
akomodasyon amplitüdünün sikloplejisiz ölçümlerde 
kırma kusurunun gerçek değerinden daha düşük sap-
tanmasına yol açacağı vurgulanmıştır.9 Bu çalışmada 
ayrıca 3 cihazın silendirik aks verileri arasında an-
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ŞEKİL 2: Her iki cihazla elde edilen sikloplejisiz ve sikloplejili sferik değer verileri için yapılan Bland-Altman analizinde ölçümler arasındaki farklılıkların çoğunluğunun ±2D 
standart sapma aralığında olduğu görüldü. D: Diyoptri.
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ŞEKİL 3: Her iki cihazla elde edilen sikloplejisiz ve sikloplejili silendirik değer verileri için yapılan Bland-Altman analizinde ölçümler arasındaki farklılıkların çoğunluğunun 
sikloplejisiz veriler için ±1D; sikloplejili veriler içinse ±2D standart sapma aralığında olduğu görüldü. D: Diyoptri.

Silendirik Değer (D) (Sikloplejisiz) Silendirik Değer (D) (Sikloplejili)

Fa
rk

lılı
k 

(H
an

dy
 R

ef
-K

 &
 W

elc
h A

lyn
n)

Fa
rk

lılı
k 

(H
an

dy
 R

ef
-K

 &
 W

elc
h A

lyn
n)

Ortalama 
(Handy Ref-K & Welch Alynn)

Ortalama 
(Handy Ref-K & Welch Alynn)



lamlı fark bulunmadığı ve Retinomax ve HRK el oto-
refraktometrelerinin ortalama silendirik değer öl-
çümleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmış 
olsa da bu farkın klinik olarak anlamlı olmadığı be-
lirtilmiştir.9 Çalışmamızda da çocuklardaki yüksek 
akomodasyon amplitüdünün neden olabileceği yan-
lış refraktif sonuçları önlemek için cihazlar arasın-
daki sikloplejisiz ve sikloplejili ölçümler ayrı ayrı 
değerlendirilmiş ve HRK cihazı ile elde edilen sik-
loplejisiz ve sikloplejili sonuçların WA cihazına göre 
anlamlı olarak daha az hipermetropik olduğu gö-
rülmüştür. Yine benzer olarak çalışmamızda da si-
lendirik aks ölçümleri arasında iki cihaz arasında fark 
saptanmamıştır. HRK cihazı ile elde edilen silendi-
rik değerlerin WA cihazı ile elde edilen değerlerden 
anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüş ve 2 ci-
hazdan elde edilen verilerin anlamlı güçlü korelasyon 
gösterdiği saptanmıştır. Çocuklarda ilk yaşta saptanan 
astigmatizmanın giderek azaldığı, 18-42 ay arasında 
erişkin değerlerine ulaştığı fakat bazı çocuklarda erken 
dönemde izlenen astigmatizmanın devam edebildiği 
veya artış gösterebildiği bilinmektedir.16,17 Bu nedenle; 
astigmatik refraksiyon kusurunun da erken dönemde 
doğru olarak tespiti, takip sürecindeki değişimin iz-
lenmesi ve uygun şekilde tedavi edilmesi ambliyopinin 
önlenmesinde önemli yer tutmaktadır.  

Sikloplejili retinoskopi, çocuklarda kırma ku-
surlarının saptanmasında altın standart yöntem ola-
rak kabul edilmektedir.2 Çocuklarda otorefraktometre 
ile ölçülen kırma kusurlarının doğruluğunu araştıran 
bir literatür taramasını içeren derlemenin sonuçlarına 
göre sikloplejili otorefraksiyon ile sikloplejili reti-
noskopinin karşılaştırıldığı 15 çalışmanın 13’ünde 
sferik eş değer veya sferik ölçümlerdeki ortalama far-
kın 0,5 D’den daha düşük olduğu rapor edilmiştir.2 
Silendirik ölçümler karşılaştırıldığında ise siklople-
jili otorefraksiyon ile sikloplejili retinoskopi arasında 
daha düşük değerlerde ortalama fark saptandığı be-
lirtilmiştir.2 Oral ve ark. 5-15 yaş arası 100 çocuğun 
200 gözünün refraksiyon ölçümlerini 3 tip otorefrak-
tometre [Topcon RM-A7000B (Topcon, Oakland, 
Kaliforniya), Plusoptix S08 (Plusoptix, Nurenberg, 
Almanya), Retinomax (Nikon, Tokyo, Japonya)] ve 
sikloplejili retinoskopi ile değerlendirmiş ve elde edi-
len benzer sonuçlar sebebiyle el tipi otorefraktometre 
ile yapılan sikloplejili ölçümün sikloplejili retinos-

kopiye alternatif olarak kullanılabileceğini belirt-
mişlerdir.8 Katılımcıların 12 yaşın altında olduğu 
toplamda 2.724 çocuğun değerlendirildiği 10 ayrı ça-
lışmanın analiz edildiği geniş kapsamlı bir metaana-
liz raporunda ise kırma kusurlarının objektif olarak 
değerlendirilmesinde çok sayıda değişik otorefrak-
tometre cihazının kullanılabilir olduğu belirtilmiş ve 
yine de sikloplejik retinoskopinin 12 yaşın altındaki 
çocuklarda daha doğru tanı için önerilmekte olduğu 
söylenmiştir.18 Biz de iki farklı el tipi otorefrakto-
metre ile 1-10 yaş arası çocuklardaki kırma kusurla-
rını değerlendirdiğimiz bu çalışmada; iki cihaz 
arasındaki ölçümlerin anlamlı korelasyon gösterdiğini; 
sferik eş değer, sferik değer ve silendirik değer öl-
çümlerinde veriler arasındaki farklılıkların çoğunlu-
ğunun ±2D standart sapma aralığında olduğunu 
gördük. Çalışmamızın en önemli kısıtlılığı; sikloplejili 
retinoskopi uygulanarak elde edilecek verilerin her iki 
cihazın verileri ile karşılaştırılmamış olmasıdır.  

 SONUÇ 
Sonuç olarak pediatrik yaş grubunda ambliyopiye yol 
açabilecek kırma kusurlarının erken tanısında bu ça-
lışmada değerlendirilen el tipi otorefraktometreler 
HRK ve WA ile elde edilen verilerin birbiriyle güçlü 
korelasyon göstermesi nedeniyle bu cihazların 
uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Oftalmoloji klinik-
lerinde kırma kusurlarını ölçmede pratik bir yöntem 
olarak tarama amacıyla bu cihazlar kullanılabilir.  
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